
 

      分析サンプル：鉄 分析位置：鉄の正常部（水道水滴下前） 

※『X線マイクロアナライザによる分析（試料分析）』 

の成績書にマイクロスコープ画像は付属しません。 

 

図：X線マイクロアナライザのスペクトルグラフ（成績書別紙） 

複数の検出器を備えておりそれぞれ検出できる元素が異なる。 

例）LIFH : Cr、Fe、Ni、Cu など   PETH : P、S、Cl、Ca など 

 

図：鉄のマイクロスコープ画像 

サンプル中央に水道水を滴下したところ変色。 


